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ESPECIFICAGAO TECNICA
MASCARA LARINGEA
Numero de Numero: Requisicao: Material: Ultima revisao:
estoque: 80206 Més/Ano: Consumo 20/05/2015
Departamento: Origem: Quantidade: Paginas: 01
HCAP HCAP 50
1. Objetivo

Esta Especificacdo estabelece os critérios e exigéncias técnicas minimas aplicaveis a
fabricagdo e ao recebimento da MASCARA LARINGEA.

2. Caracteristicas

» Material silicone;

* Isenta de latex;

« Estéril e descartavel;

* Com conector proximal padrdo com diametro de 15mm;

* Tubo condutor que permite a ventilagdo, sem vazamento, de até 30cm H20 e com via de
passagem de sonda gastrica, com angulacdo anatdomica de até 180° sem acotovelar;

« Com manguito pneumatico de vedacéao refor¢cado e anatdomico com protecdo contra
obstrugao, acidental, da epiglote;

* Valvula “one-way” para insuflagdo do manguito com baldo indicador da pressdo no manguito;
* Registro no Minitério da Saude;

* Tamanho: 5.
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ESPECIFICAGAO TECNICA
MASCARA LARINGEA
Numero de Numero: Requisicao: Material: Ultima revis3o:
estoque: 80207 Més/Ano: Consumo 20/05/2015
Departamento: Origem: Quantidade: Paginas: 01
HCAP HCAP 50
1. Objetivo

Esta Especificagdo estabelece os critérios e exigéncias técnicas minimas aplicaveis a
fabricacéo e ao recebimento da MASCARA LARINGEA.

2. Caracteristicas

* Material silicone;

* Isenta de latex;

* Estéril e descartavel:

* Com conector proximal padriao com diametro de 15mm;

* Tubo condutor que permite a ventilagdo, sem vazamento, de até 30cm H20 e com via de
passagem de sonda gastrica, com angulacio anatémica de até 180° sem acotovelar;

* Com manguito pneumatico de vedagao reforgado e anatdémico com protecdo contra
obstrucéo, acidental, da epiglote;

* Valvula “one-way” para insuflagao do manguito com balao indicador da pressio no manguito;
* Registro no Minitério da Salde;

* Tamanho: 4.
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ANA ELISA DE SOUZA NUNES PRATES — CAP BM QO%
APROVO A PRESENTE ESPECIFICACAO:

JOSE RICARDO BAYAO RIBEIRO — MAJ BM QOS:‘QS
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ESPECIFICAGAO TECNICA
MASCARA LARINGEA
Numero de Numero: Requisigao: Material: Ultima revis&o:
estoque: 80213 Més/Ano: Consumo 20/05/2015
Departamento: Origem: Quantidade: Paginas: 01
HCAP HCAP 50
1. Objetivo

Esta Especificagéo estabelece os critérios e exigéncias técnicas minimas aplicaveis a
fabricacédo e ao recebimento da MASCARA LARINGEA.

2. Caracteristicas

* Material silicone;

* Isenta de latex;

« Estéril e descartavel;

+ Com conector proximal padrédo com didmetro de 15mm:

* Tubo condutor que permite a ventilagio, sem vazamento, de até 30cm H20 e com via de
passagem de sonda gastrica, com angulagao anatémica de até 180° sem acotovelar:

* Com manguito pneumatico de vedag&o reforgado e anatémico com protecdo contra
obstrugéo, acidental, da epiglote;

* Valvula “one-way” para insuflagdo do manguito com baldo indicador da pressao no manguito;
* Registro no Minitério da Saude;

* Tamanho: 3.

ANA ELISA DE SOUZA NUNES PRATES — CAP BM QOS/0

APROVO A PRESENTE ESPECIFICACAQ:

JOSE RICARDO BAYAO RIBEIRO — MAJ BM QOS/96
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ESPECIFICAGAO TECNICA
AGULHA PARA NEUROESTIMULAGAO
Numero de Numero: Requisicao: Material: Ultima reviséo:
estoque: 78695 Més/Ano: Permanente 20/05/2015
Departamento: Origem: Quantidade: Paginas: 01
ANESTESIA HCAP 400
1. Objetivo

Esta Especificagdo estabelece os critérios e exigéncias técnicas minimas
aplicaveis a fabricagéo e ao recebimento de AGULHA PARA NEUROESTIMULAGAO.

2. Caracteristicas

* Agulha para anestesia de plexo nervoso;

* Agulha com revestimento de teflon;

+ Estéril e eletronicamente isolada;

* Bisel a 30 graus, comprimento: 50mm;

* Tamanho: 22G X 27;

« Com tubo de inje¢gdo com conexao “luer-lock”;

* Para uso em aparelho de neuro-estimulacao: Stimuplex;
* Registro na ANVISA;

ANA ELISA DE SOUZA NUNES PRATES - CAP BM QOS/00

APROVO A PRESENTE ESPECIFICACAO:

JOSE RICARDO BAYAO RIBEIRO — MAJ BM QOSIQG
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ESPECIFICAGAO TECNICA

CANULA NASOFARINGEA
Numero de Numero: Requisicao: Material: Ultima revisao:
estoque: 136740 Més/Ano: Permanente 20/05/2015
Departamento: Origem: Quantidade: Paginas: 01
ANESTESIA HCAP 30
1. Objetivo

Esta Especificagdo estabelece os critérios e exigéncias técnicas minimas
aplicaveis a fabricagéo e ao recebimento de CANULA NASOFARINGEA.

2. Caracteristicas

« Canula Nasofaringea em PVC biocompativel, flexivel;
* Borda proximal arredondada, maleavel e macia;

* Resistente a colapso e dobras;

« Extremidade de inser¢éo cortada obliguamente para facil inser¢éao;
 Superficie externa marcada com tamanho da cénula;
* Livre de latex;

+ Estéril de uso unico;

« Embalagem individual,

» Tamanho 6,0;

* Registro na ANVISA;

ANA ELISA DE SOUZA NUNES PRATES - CAP BM QOS/00
APROVO A PRESENTE ESPECIFICAGAO:

JOSE RICARDO BAYAO RIBEIRO — MAJ BM QOS!QB /
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ESPECIFICAGAO TECNICA

CANULA NASOFARINGEA
Numero de Numero: Requisicao: Material: Ultima revisao:
estoque: 136741 Més/Ano: Permanente 20/05/2015
Departamento: Origem: Quantidade: Paginas: 01
ANESTESIA HCAP 30
1. Objetivo

Esta Especificagdo estabelece os critérios e exigéncias técnicas minimas
aplicaveis a fabricagao e ao recebimento de CANULA NASOFARINGEA.

2. Caracteristicas

» Canula Nasofaringea em PVC biocompativel, flexivel;
* Borda proximal arredondada, maleavel e macia;

* Resistente a colapso e dobras;

» Extremidade de inser¢do cortada obliquamente para facil insergao;
» Superficie externa marcada com tamanho da canula;
* Livre de latex;

+ Estéril de uso unico;

* Embalagem individual,

* Tamanho 7,0;

* Registro na ANVISA;

ANA ELISA DE SOUZA NUNES PRATES — CAP BM QOS/00 -
APROVO A PRESENTE ESPECIFICACAO:

JOSE RICARDO BAYAO RIBEIRO - MAJ BM QOS/96
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ESPECIFICAGAO TECNICA

CANULA NASOFARINGEA
Numero de o Numero: Requisicao: Material: Ultima revisao:
estoque: /369 5% | Més/Ano: Permanente 20/05/2015
Departamento: Origem: Quantidade: Paginas: 01
ANESTESIA HCAP 30
1. Objetivo

Esta Especificagéo estabelece os critérios e exigéncias técnicas minimas
aplicaveis a fabricaczo e ao recebimento de CANULA NASOFARINGEA.

2. Caracteristicas

» Canula Nasofaringea em PVC biocompativel, flexivel;

- Borda proximal arredondada, maleavel e macia;

* Resistente a colapso e dobras;

* Extremidade de insergéo cortada obliquamente para facil insergéo;

+ Superficie externa marcada com tamanho da canula;

* Livre de latex;

* Estéril de uso Unico;

* Embalagem individual;

* Tamanho 8,0;

* Registro na ANVISA;

ANA ELISA DE SOUZA NUNES PRATES — CAP BM QOS/00
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APROVO A PRESENTE ESPECIFICACAO:

JOSE RICARDO BAYAO RIBEIRO — MAJ BM QOS/96 7

Chefe do servigo de anestesiologia
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