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SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE SAUDE
HOSPITAL CENTRAL ARISTARCHO PESSOA

TERMO DE REFERENCIA

1) DO OBJETO:

Este Termo de Referéncia tem por objeto estabelecer as condi¢cdes para
aquisicdo de MONITORES MULTIPARAMETROS PARA A UNIDADE DE TRATAMENTO
INTENSIVO NEONATAL E PEDIATRICA (UTI NEO E PED) do Hospital Central Aristarcho
Pessoa (HCAP), de acordo com as especificagdes constantes neste termo, para atender aos
dependentes dos Bombeiros Militares que séo beneficiarios do Fundo de Saude da

Corporacéo.

2) DA JUSTIFICATIVA:

A capacidade instalada de internagdo na UTI Neonatal e Pediatrica € de
04(quatro) leitos para recém-nascidos e de 01 (um) leito para criangas maiores, somando
assim uma capacidade total de 5 leitos de Terapia Intensiva disponiveis para a populagao
atendida.

Os MONITORES MULTIPARAMETROS destinam-se a monitorizagéo continua
dos sinais vitais dos pacientes, (teor de oxigénio no sangue, respiragéo, pressao arterial e
ECG) , fungdo que desempenham de forma restrita a um paciente por vez.

Os registros feitos pelos MONITORES MULTIPARAMETROS séo
fundamentais para a avaliagdo do estado de saude dos pacientes e para a identificacao das
intercorréncias clinicas que ameagam a vida, sendo a pronta disponibilidade destes
materiais indispensavel para todos os pacientes internados em UNIDADES DE
TRATAMENTO INTENSIVO.

A UTI NEONATAL E PEDIATRICA do nosso Hospital possui atuaimente,
apenas trés monitores multiparametros em uso, todos da marca OMNIMED, logo faltam 02
(dois) monitores para completar o numero de leitos da Unidade. Por seu carater primordial,

necessitamos possuir um monitor por leito.
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Necessitamos também de um MONITOR DE TRANSPORTE, equipamento que
nao possuimos na Unidade, para o adequado transporte dos pacientes dependentes de
cuidados de terapia intensiva, que precisem ser levados a outros setores do Hospital, ou
para outros Servigos, para a realizagdo de exames, por exemplo. N&o temos nenhum
monitor de transporte atualmente na UNIDADE de TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL
E PEDIATRICO.

Quanto aos bens que se pretende adquirir, cabe esclarecer que se trata de

bens comuns na forma que define o Art. 1° § Unico da Lei n°® 10.520/02.

3) OBJETO DA CONTRATACAOQ:

E objeto da presente licitacdo, a aquisicdo de monitores multipardmetros para os
leitos da UT| Neonatal e Pediatrica e também um monitor de transporte para o0 acompanhar
os pacientes destas unidades, nos possiveis nos deslocamentos intra e inter hospitalares

(realizag@o de exames fora da unidade, transferéncias).

LOTE 1
CODIGO |  ESPECIFICAGAO TECNICA DO EQUIPAMENTO QUANTIDADE |
DO ITEM S | ]
1D: 145.375 |MONITOR MULTIPARAMETRO 02

CARACTERISTICAS: PARAMETROS: CARDIACO (ECG),
RESPIRATORIO (RESP), CONCENTRACAO DE OXIGENIO |
NA CORRENTE SANGUINEA (SPO2), PRESSAO NAO
INVASIVA (PNI), TIPO MONITOR: LCD 15", FORMA
FORNECIMENTO: UNIDADE

Cadigo item: 6518.038.0040 )

l
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SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

LOTE 2

DIRETORIA GERAL DE SAUDE
HOSPITAL CENTRAL ARISTARCHO PESSOA

AT
DO ITEM

ESPECIFICACAO TECNICA DO EQUIPAMENTO

ID: 145.374

MONITOR MULTIPARAMETRO PARA TRANSPORTE
CARACTER!STICAS PARAMETROS: CARDIACO (ECG),
'RESPIRATORIO (RESP), CONCENTRACAO DE OXIGENIO
'NA CORRENTE SANGUINEA (SP02), PRESSAO NAO
INVASIVA (PNI), PRESSAO INVASIVA (PI),
TEMPERATURA (TE), LCD 10,4"

FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE

Codigo item: 6518.038.0039

QUANT(D‘,&[f“g

01

4) DESCRICAO DO OBJETO:

LOTE1

ITEM

~ CcODIGO DO

ESPECIFICACAO TECNICA DO EQUIPAMENTO

QUANTIDADE |

ID: 145.375

MONITOR MULTIPARAMETRO

CARACTERISTICAS: PARAMETROS: CARDIACO
(ECG), RESPIRATORIO (RESP), CONCENTRACAO DE
OXIGENIO NA CORRENTE SANGUINEA (SPO2),
PRESSAO NAO INVASIVA (PNI), TIPO MONITOR: LCD
15", FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE

Cédigo item: 6518.038.0040

02

Caracteristicas - LOTE 1:
e Tamanho minimo da tela: 12 polegadas;

e Sistema Modular que permita flexibilidade na monitorizagéo de varios parametros

fisiologicos, com possibilidade de ampliagdo da configuragao com a aquisi¢cao

posterior de outros médulos.

o Configuracdo automatica através da insergéo /retirada do modulo externo.
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e Para pacientes adultos, pediatricos e neonatos;

o Display: tipo cristal liquido, colorido. Capacidade: apresentacéo simultanea de, no
minimo 8 curvas na tela e monitorar simultaneamente até 12 (doze) parametros vitais;

e Alimentacdo 110/220 volts, bateria recarregével no préprio equipamento;

e Limites maximos e minimos programaveis pelo usuario, para todos os parametros
monitorados, visualizados na tela;

e Parametros indispensaveis:

> ECG: monitorizagdo de ECG de 3(trés) canais simultaneos e de 12 (doze)
derivacdes, através do uso de cabo ligado ao paciente por eletrodos; detecgéo
de arritmias.

> Respiragéo: apresentacdo da curva de respiragéo (impedéancia transtoracica) e
do cardiorrespirograma e indicagdo digital de frequéncia respiratéria, na faixa
de 0 a 150.

» Temperatura: faixa de medicdo de 15° a 45°.

> Saturacdo/Oximetria- indicagdo numérica dos valores de saturacao e pulso.
Apresentacédo da onda de pletismografia com funcionamento através de
absorgéo de luz infravermelha; indicagéo na tela de mensagens de sensor fora
do paciente, sinal fraco, interferéncia luminosa.

» Pressao ndo invasiva: monitorizagdo de Pressdo N&o Invasiva (PNI) pelo
método oscilométrico, com acionamento manual ou automatico com intervalos
de mediacdes programadas pelo usuario, em unidades de medidas facilmente
selecionaveis. Medida das pressdes sistélica, média e diastdlica. Os ultimos
valores medidos deverao ser facilimente visualizados quando necessario.

e Seguranca: prote¢do contra descarga de desfibrilador e bisturi elétrico;

e Alarmes: audiovisual ajustavel de bradicardia e taquicardia, audiovisual de apneia,
audiovisual ajustavel de temperatura maxima e minima, audiovisual ajustavel para
alta e baixa saturacdo, audiovisual ajustavel para alta e baixa pressao.

e Acessorios: 1(um) cabo de forga, 2 (dois) cabos de ECG de 5 vias, jogos de eletrodos
num total capaz de monitorar 100 pacientes, 2 (dois) sensores de temperatura

reutilizaveis: cutdneo e esofagico/retal, 4 (quatro) sensores de oximetria: 2 (dois)

)./ M | Zél/
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adulto tipo clip de dedo e 2 (dois) pediatricos, 2(dois) conjuntos de bragadeira/
manguito reutilizéveis: 2 (dois) adultos e 2 (dois) pediatricos, 2 (duas) mangueiras de
conexdo de manguito de pressao.
Todos os cabos e acessorios deverdo ser entregues de maneira que o equipamento
- possa ser utilizado imediatamente, instalacao e treinamento operacional, garantia

minima de 12 (doze) meses e assisténcia técnica autorizada no Estado do Rio de
Janeiro.

O Manual do usudrio em portugués.

LOTE 2
- cODIGO ‘ ~ ESPECIFICACAO TECNICA DO EQUIPAMENTO QUANTlDAﬁE‘}
DO ITEM

D 145.374 MONITOR MULTIPARAMETRO PARA TRANSPORTE 01 |
CARACTERISTICAS: PARAMETROS: CARDIACO (ECG),
RESPIRATORIO (RESP), CONCENTRACAO DE OXIGENIO
NA CORRENTE SANGUINEA (SPO2), PRESSAO NAO
INVASIVA (PNI), PRESSAO INVASIVA (PI),
| TEMPERATURA (TE), LCD 10,4”

‘ FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE ‘

'Codigo item: 6518.038.0039

Caracteristicas LOTE 2:

e Tamanho minimo da tela: 10 polegadas;

« Parametros indispensaveis: ECG, respiragao, temperatura, oximetria, pressao nao
invasiva, bateria;

o Deve possuir alga para transporte, que permita fixacdo em maca de ambulancia ou
outro mecanismo de fixagdo que permita seguranca e facilidade para o transporte
inter hospitalar (em ambuléncia) ou intra-hospitalar (em maca) de pacientes;

o Para monitorizacéo de pacientes adultos, pediatricos € neonatos;
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o Display: tipo cristal liquido, colorido. Capacidade: apresentacéo simultanea de, no
minimo 5 curvas;

« Alimentac3o 110/220 volts, com selec&o automatica. Bateria com, no minimo 1h de
duracao, recarregavel no proprio equipamento;

o Seguranca: protegéo contra descarga de desfibrilador e bisturi elétrico;

o Alarmes: audiovisual ajustavel de bradi e taquicardia, audiovisual de apnéia,
audiovisual ajustavel de temperatura maxima e minima, audiovisual ajustavel para
alta e baixa saturacdo, audiovisual ajustavel para alta e baixa presséao.

e Acessorios: 1(um) cabo de forga e recarregador de bateria; 2 (dois) cabos de ECG de
5 vias, jogos de eletrodos num total capaz de monitorar 100 pacientes, 2 (dois)
sensores de temperatura reutilizaveis: cutaneo e esofagico/retal, 4 (quatro) sensores
de oximetria: 2 (dois) adulto tipo clip de dedo e 2 (dois) pediatricos, 2(dois) conjuntos
de bragadeira/ manguito reutilizaveis: 2 (dois) adultos e 2 (dois) pediatricos, 2 (duas)
mangueiras de conexao de manguito de pressao.

o

/e ) Todos os cabos e acessorios deverdo ser entregues de maneira que o equipamento

\

possa ser utilizado imediatamente, instalacdo e treinamento operacional, garantia
minima de 12 (doze) meses e assisténcia técnica autorizada no Estado do Rio de

Janeiro.

r:j Manual do usuario em portugués.

@1-.90 equipamento licitado devera possuir assisténcia técnica no territorio nacional, bem
i . ey pb—
‘como um prazo de garantia de pelo menos 1 (um) ano;

gl
,_z/4.2;fJO equipamento devera ter registro no Ministério da Saude e/ou ANVISA.

@D fabricante do equipamento a ser adquirido devera ter assisténcia técnica propria no
o rasil. ndo podendo ser terceirizada, com todas as pegas de reposicao disponiveis no
territério nacional.

P
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SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE SAUDE
HOSPITAL CENTRAL ARISTARCHO PESSOA

5) DA MEMORIA DE CALCULO:

COMPLEXO MATERNO INFANTIL do HCAP e possui 5 leitos de TERAPIA
INTENSIVA, dos quais 4 vagas sio na UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
(UTINEO) e 01 vaga na UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA (UTI PED).

Como memoéria de célculo para os MONITORES MULTIPARAMETROS, temos
que ocorrem no HCAP, em média, 15 a 18 nascimentos ao més, demanda que gera, em

media, 3 a 5 internagdes por més na UTI NEO, e que o Servico de Pronto Atendimento

Pediatrico do HCAP atende, em média, cerca de 300 pacientes por més, gerando cerca de 3

a 6 internacées na UTI PED por més.

Além de atender as demandas internas do préprio HCAP, acima descritas,
devido ao fato do HCAP ser O HOSPITAL DE REFERENCIA para TODOS recém-natos e
criancas BENEFICIARIOS DO FUNDO DE SAUDE DO CBMERJ, que necessitem de
Cuidados de TERAPIA INTENSIVA, A UTI NEO e a UTI PED DO HCAP recebem também
pacientes graves transferidos de outros hospitais e unidades de sadde de todo o Estado do
Rio de Janeiro.

Cabe ressaltar que todos os pacientes que necessitam de CUIDADOS DE
TERAPIA  INTENSIVA, precisam, durante a internagdo, de MONITORES
MULTIPAREMETROS, para a adequada avaliagdo da resposta terapéutica, que define as

condutas meédicas necessarias.

6) DA ENTREGA E CONDICOES DE FORNECIMENTO

6.1 - A aquisicdo do material dar-se-a conforme estabelecido, neste Termo de Referéncia,
assim como na forma das deliberagdes técnicas especificas emanadas pela Diretoria Geral
de Saude do CBMERJ.

6.2 — A aquisicdo devera se dar conforme a demanda institucional, evidenciada na

necessidade do setor solicitante através de Solicitagdo de Fornecimento ao fornecedor.

6.3 - Quando da entrega, os produtos deverdo estar em perfeitas condicbes, e as

embalagens ndo danificadas.

.f
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Ty

6.4 — O prazo para entrega de tais materiais devera ser (05 (cinco) dias uteis hpc’:s a
""—-—-———-_________________,/

solicitagdo de fornecimento ao fornecedor, devendo estes materiais ser entregues no

Almoxarifado da DGS, conforme agendamento prévio, durante horario das 9.00 h até as

16.00 h.

7) QUALIFICACAQ TECNICA:

A1 - Comprovacéo de aptiddo, através de Atestados de Capacidade Técnica, fornecidos por
Pessoas Juridicas de Direito Publico ou Privado, que demonstrem ter a sociedade, prestado
servicos compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos semelhantes com o objeto

desta licitag&o;

7.2 - Certificado de regular inscrigdo da sociedade junto ao Orgéo de classe competente, ou

documento que o valha, com a indicagéo do responsavel técnico.

A3 Licenga de Funcionamento do exercicio em vigor conferida pelo Orgdo Municipal ou
Estadual de vigilancia Sanitaria (N&o serdo aceitos protocolos em caso de emissdo de
primeira licenga ou, no caso das revalidagdes, na forma da legislagdo especifica, requeridos
intempestivamente). '

L4 - Autorizacdo de funcionamento (AFE), comum e/ou especifica, emitida pela Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA);

75 - Os licitantes deverdo apresentar todos os Certificados de Registro dos Produtos e
Insumos que porventura cotarem neste certame, emitidos pela Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (ANVISA), ou copia autenticada de topico do Diario Oficial da Unido que

publicou o Registro, sendo que o local onde estiver impresso o registro devera estar

sublinhado em cor diferente da impressao.

As exigéncias contidas nos itens II, Ill, IV e V baseiam-se na Lei n°® 6.360, de 23 de setembro
de 1976 e no Decreto n® 79.094, de 5 de janeiro de 1977.

8) CRITERIO DE AVALIACAO DAS PROPOSTAS:
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O pregao eletronico reger-se-a pelo tipo MENOR PRECO POR LOTE.

9) RESULTADOS ESPERADOS:

Com a contratagéo espera-se a cobertura da demanda da Corporag&o na aquisigdo
de monitores multiparametros, para a Unidade Materno Infantil do Hospital da Corporagéo,

objetivando o atendimento dos dependentes de Bombeiros Militares.

10) SANCOES:

10.1 A inexecugéo dos servigos, total ou parcial, a execucio imperfeita, a mora na execucio
ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara o contratado, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que devera(ao) ser
graduada(s) de acordo com a gravidade da infracdo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

C) suspensdo temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a

Administragéo Publica;
d) declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica.

10.1.1 - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a

gravidade da falta cometida.

10.1.2 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida também dever&o ser consideradas para a sua fixacéo.

10.1.3 - A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do 6rgao licitante,
devendo ser aplicada pela autoridade competente, na forma abaixo descrita:

vl »
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a) a adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b, do caput, serdo impostas pelo
Ordenador de Despesa, na forma do paragrafo unico, do art. 35, do Decreto Estadual n°®
3.149/80;

b) a suspens&o temporaria da participagéo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administrag&o Publica, prevista na alinea c, do caput, sera imposta pelo proprio Secretario
de Estado ou pelo Ordenador de Despesa, na forma do paragrafo unico, do art. 35, do
Decreto Estadual n® 3.149/80, devendo, neste caso, a decisdo ser submetida a apreciagao

do proprio Secretario de Estado.

C) a aplicacao da sangéo prevista na alinea d, do caput, é de competéncia exclusiva do

Secretario de Estado.
10.1.4 - A multa administrativa, prevista na alinea b, do caput:

a) correspondera ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de
acordo com a gravidade da infragdo e proporcionalmente as parcelas ndo executadas:

b) podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

C) néo tem carater compensatério e seu pagamento ndo exime a responsabilidade por

perdas e danos das infracdes cometidas;
d) devera ser graduada conforme a gravidade da infrag&o;

e) nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver sido
inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do
contrato ou do empenho, conforme preceitua o artigo 87 do Decreto Estadual n.° 3.149/80.

10.1.5 - A suspensé&o temporaria da participagdo em licitacdo e impedimento de contratar

com a Administragdo Publica, prevista na alinea c, do caput:
a) nao podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos:

b) sem prejuizo de outras hipéteses, devera ser aplicada quando o adjudicatario faltoso,

sancionado com multa, n&o realizar o depdsito do respectivo valor, no prazo devido.

10.1.6 - A declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragc&o Publica,

prevista na alinea d, do caput, perdurara pelo tempo em que os motivos determinantes da

1
\ J



o a——m——

- . "SERVIGO PUBLICO ESTADUAL
r/— : Crocesso n® E-I‘EI’132!__.LLJ. .._1'30.1.{&

Rubric Ji

ke ﬂ)' ‘ r.a:alQLJ_)” 201X i |

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL o
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE SAUDE
HOSPITAL CENTRAL ARISTARCHO PESSOA

punic&o ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo Publica

pelos prejuizos causados.

10.1.7 - A reabilitagdo referida pelo paragrafo sexto podera ser requerida apos 2 (dois) anos

de sua aplicagao.

10.1.8 - O atraso injustificado no cumprimento das obrigagbes contratuais sujeitara a
CONTRATADA & multa de mora de 1% (um por cento) por dia util que exceder o prazo
estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo nao
atendido, respeitado o limite do art. 412 do Cédigo Civil, sem prejuizo da possibilidade de
rescisédo unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicagdo das sancées

administrativas.

10.1.9 - Se o valor das multas previstas na alinea b, do caput, e no paragrafo oitavo,
aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera o infrator pela sua diferenga, que serd
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrada

judicialmente.

10.1.10 - A aplicagdo de sangdo n&do exclui a possibilidade de rescisdo administrativa do
Contrato, garantido o contraditério e a defesa prévia.

10.1.11 - A aplicag&o de qualquer sangédo sera antecedida de intimago do interessado que
indicara a infrag&o cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicagéo
da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo efou

valor, se for o caso.
10.1.12 - Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

10.1.13 - A intimac&o do interessado devera indicar o prazo e o local para a apresentacao da

defesa.

10.1.14 - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 5 (cinco) dias uteis, no
caso de aplicagdo das penalidades previstas nas alineas a, b e ¢, do caput, e no prazo de 10

(dez) dias, no caso da alinea d.
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10.1.15 - Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou nao da sancao. pela
autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivacao, com a demonstracao

dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

10.1.16 - Os licitantes, adjudicatarios e contratantes que forem penalizados com as sancoes
de suspensao temporaria da participagao em licitacao e impedimento de contratar e a
declaragao de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da
Administracao Federal, Estadual. Distrital e Municipal ficardo impedidos de contratar com a
Administragao Publica do Estado do Rio de Janeiro enquanto perdurarem os efeitos da

respectiva penalidade.

10.1.17 - As penalidades serao registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de

Fornecedores do Estado. por meio do SIGA.

10.1.18 - Apds o registro mencionado no paragrafo acima, devera ser remetido para a
Coordenadoria de Cadastros da Subsecretaria de Recursos Logisticos da SEPLAG o extrato
de publicagéo no Diario Oficial do Estado do ato de aplicagdo das penalidades citadas nas
alineas ¢ e d do caput, de modo a possibilitar a formalizagao da extensao dos seus efeitos

para todos os 6rgaos e entidades da Administragdo Publica do Estado do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro 03 de outubroxe®8 ti sz nown

acat ? m\e‘; Ve = UL‘J'WI‘US;J‘;I [ERGILT
NOOYE qa 002 ok P =5 . _ 22Uy 3p oddyji4 earuop
£ ‘\j.\m_-'-‘ - - \"\JL’LL"{-\ \-'if'\p (_‘)LL 3 " it{ !
" MONICA REGINA FILIPPO de/ ALENCAR- MAJ BM MED/QOS/00

I Chefe do Setor de Pediatria do HCAP

25 ROCHA

TQOS /Fana/02

Ten Cel.
PAl‘jLW ALBERTORUEERA*EN CEL BM QOS/Med/g7
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CBMERJM9901 - CRIM 52575763
Diretor Geral de Saude
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